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Abstract: For detecting livingbody information, experiments have been performed using thin wideband applicator to apply 

phantom modeling material.  To examin microwave transmission up to 6GHz, the thin wide band applicator is desingned 

based on Antipodal Vivaldi Antenna.  The applicator is not required any balun and is very easy for handling. 
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1. 目的 

近年，医療分野において新たな診断方法や治療方法のた

めの新技術のみならず，患者の QOL 向上に関する工学技

術の応用に関する研究開発に注目が集まっている．医療機

器同士を無線でつなぐ (1)のみならず，直接的な生体への応

用により，患者の情報を非侵襲で取得する技術の開発が期

待されており，それらを可能にするマイクロ波応用技術の

医療分野への進出が急速にすすんでいる．ドップラーレー

ダ技術を用いたヘルスケアモニタリング(2)や，UWB レーダ

技術を応用したマイクロ波マンモグラフィ(3)は既に実機で

の実験や臨床試験の段階にある．しかしながら，人体はマ

イクロ波領域において非常に損失が大きい組織で構成され

ているため人体情報のモニタリングといった分野では反射

波を利用したものが中心である．人体内部の情報を取得で

きる透過波を利用したマイクロ波生体計測技術がマンモグ

ラフィなどの診断以外の用途にも利用できれば，医療にお

ける非侵襲計測の幅がより広がり，患者の負担軽減が期待

できる．そこで本研究では，手掌部において 6 GHz 以下の

周波数のマイクロ波を用い，差分による内部情報取得(4)を

行うことを目的とした．人工透析患者の透析前後の血液の

複素誘電率は，血中の水分量及びアルブミン量の変化によ

り，6 GHz 以下の周波数において数パーセント程度変化す

ることが明らかになっている(5)．本研究では，人工透析患

者の血液特性モニタリングへの実用を想定したマイクロ波

透過計測に関する検討を行った． 

 

2. 方法 

 本研究には電磁界解析ソフトウェア「CST STUDIO 

SUITE2015」を使用しアプリケータの設計及び特性検討を

行った．アプリケータは Tapared Slot Antenna に分類される

Antipodal Vivaldi Antenna(6)を基に設計を行った．テーパ形

状により特定の周波数で共振が起きないため広帯域な特性

を有し，Antipodal 構造であるためマイクロストリップライ

ンから給電が可能である．Vivaldi Antenna はテーパアンテ

ナにおいてテーパ形状が指数関数で表記できるもののこと

を指す．本研究で用いた指数関数パラメータを式(1)及び(2)

に，寸法及び形状を Fig.1に示す．基板は厚さ 1.6mmの FR-4，

アプリケータエレメントは厚さ 0.1mm の銅として解析を

行った． 
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Fig. 1  Thin Applicator 

 

Fig.1 に示したアプリケータを対向に配置し，その間に手掌

部を想定した皮膚層 2mm 及び筋肉層 3mm からなる，3 層

人体モデルを配置したシミュレーションモデルを Fig.2 に

示す．人体組織の複素誘電率特性には，実測値に基づいた

2 次のデバイ緩和モデル(7)を適応した． 

 

 

Fig. 2  Simulation Model 
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アプリケータエレメントと人体組織モデルには，0.1mm の

絶縁層を想定した空間を設けた．人体モデルの境界には

PML 境界条件を適応し回折を考慮しない条件でシミュレ

ーションを行った．Fig. 2 に示したモデルにおける，アプ

リケータの反射係数および透過係数を Fig. 3 に示す． 

 

 

Fig. 3 Simulated Results 

 

Fig. 3 に示す結果より，反射係数は周波数 3~6 GHz におい

て-10dB を下回ることがわかった． 

 

3. 実験 

 差分によるマイクロ波透過人体情報取得の可能性につい

て検討を行うために，アプリケータを試作し，模擬人体を

用い厚みが変化した際の透過係数を測定した．透過量を測

定する際には，半径 4cm の円を模擬人体満たすように配置

した．模擬人体は TX 151，水，ポリエチレンパウダー，塩

化ナトリウムで構成されている．周波数 2.45 GHz において

比誘電率 49.5，誘電損率 16.5 となり筋肉に近い特性を示す
(8)．試作したアプリケータの反射係数を Fig. 4 に示し，実

験結果を Fig. 5 および 6 に示す． 

 

 

Fig. 4  Reflection Coefficient of Designed Applicator 

 

アプリケータと模擬人体の間にアクリル板，ポリプロピ

レン膜，ポリエチレン膜を配置した際の反射係数は，周波

数 3~4 GHz において大きく異なることがわかる．模擬人体

とアプリケータの接触条件ができるだけ変化しないような

工夫が実用化には不可欠であると考えられる．模擬人体は，

柔軟性が高いためある程度の保持力が必要である． 

 

 

Fig. 5  Transmission Coefficient of Simulated human body as a 

Parameter of Thickness 

 

実験結果より模擬人体の厚みが増すに従って，透過量は減

少することがわかる．差分計測においては透過量が組織の

厚みにしたがって変化することが前提条件である．本研究

で提案を行ったアプリケータを用いての計測が，その条件

を満たしうることがわかった． 

 

 

Fig. 6  Transmission Coefficient vs. Frequency 

 

各周波数における透過量は，厚みの変化にしたがって増減

する．これらの実験結果より 6 GHz の周波数範囲で 45dB

以下の減衰で，模擬人体内をマイクロ波が透過しているこ

とが明らかになった． 

アプリケータと模擬人体との間に 0.3mm のアクリルを

配置したモデルを作成し，実験条件を想定した解析を行っ

た．Fig. 7 に実験モデルを用いた解析結果と，模擬人体の

厚さが 3.2mm のときの解析値と測定値の差を用い，基準化

を行った測定値をプロットしたグラフを示す． 

  

 

Fig. 7  Reletive Transmission Coefficient vs. Frequency 

 

Fig. 7 より基準化を行った測定値と解析結果は近似してい

ることがわかる．これらのことより，実験と解析の双方か
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ら模擬人体の厚さ変化に従い透過量が増減することが分か

り，マイクロ波透過計測の可能性が示された． 

 

4. 考察 

電磁界解析ソフトウェアを用い設計をした人体用アプリケ

ータを試作し，実験を行った結果，解析結果と近似的な特

性を示すことが明らかになった．模擬人体の厚みに応じて

透過量が変化していることから，人体の組織厚が薄い部分

でのマイクロ波透過計測の可能性が実験的に示された．今

後の課題として，アプリケータの位置ずれや，絶縁を確保

しつつ人体組織にアプリケータを密着させる工夫が必要で

ある． 
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